

SISTEMA DE COMPRESSÃO MECÂNICA AUTOMATIZADO PORTÁTIL PARA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR;
Deve possuir registro na ANVISA;
Deve possuir parâmetros pré-definidos entre 100-120 CPM em atendimento as recomendações da AHA (American Heart Association)
Deverá possuir comando de voz em português de alerta de ventilação.
Deve realizar compressões consistentes na sua profundidade e frequência em conformidade com a AHA (American Heart Association). Deve permitir transportar o paciente sem interrupções das compressões;
Sistema portátil alimentado por bateria recarregável. Cada bateria deve permitir, ao menos, 45 minutos de compressões contínuas em um paciente adulto normal;
Deve permitir o uso na rede elétrica quando as baterias estiverem sem carga.
Deve acompanhar no mínimo: 1(uma) Bolsa ou Case de transporte homologada pelo fabricante (acessório original), 1 (um) carregador externo para bateria, 2 (duas) baterias, 2 (duas) ventosas
Deve permitir a habilitação de modulo de Capnografia no próprio equipamento
Deve permitir armazenamento para transferência de dados do atendimento para futura análise dos procedimentos
Deve acompanhar manual de uso em idioma português.
[bookmark: _GoBack]Deve possibilitar comunicação via bluetooth com ventilador de transporte tornando a ventilação eutomática.
